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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Кресло гинекологическое КГ - 6 (в дальнейшем - кресло) предназначено для 
проведения гинекологических, урологических процедур, кольпоскопии и других 
операций. На кресле можно проводить процедуры в сидячем или лежачем поло­
жении пациента.

Кресло применяется в гинекологических отделениях медицинских учрежде­
ний.

Кресло изготавливают в климатическом исполнении 
УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69 в соответствии с требованиями 
ТУ 9452-040-07614107 - 2007.

Кресло соответствует требованиям ГОСТ Р 50444-92 для изделий группы 1 
класса В.

По способу защиты от поражения электрическим током кресло соответству­
ет классу II, типу В по ГОСТ Р 50267.0-92.

Подъём и опускание кресла, а также регулирование положений сиденья и 
спинки осуществляется электромеханическими приводами с помощью пульта 
управления.

Каркас панелей кресла выполнен из конструкционных углеродистых сталей 
с полимерным порошковым покрытием, боковые планки-направляющие для раз­
мещения приспособлений, а также съемные приспособления выполнены из угле­
родистых сталей с гальваническим защитно-декоративным покрытием, что в со­
четании с высококачественной пластмассой защитных кожухов и материалами 
подушек сиденья и спинки позволяет производить многократную обработку и де­
зинфекцию кресла любыми применяемыми в медицине растворами без ущерба 
качеству изделий.

ВНИМАНИЕ! Перед использованием кресла подробно ознакомьтесь с 
руководством по эксплуатации. Неправильное использование кресла или исполь­
зование его не по назначению может привести к повреждениям, за которые про­
изводитель ответственности не несет.

К обслуживанию и работе с креслом допускается только персонал, про­
шедший специальный инструктаж и ознакомившийся с настоящим руководством 
по эксплуатации.

Установите кресло так, чтобы при перемещениях его частей исключить их 
контакт с другими предметами и оборудованием.

Проверьте, совпадает ли напряжение сети с указанным в технических ха­
рактеристиках, прежде чем подключать кресло к сети.

Силовой кабель подачи напряжения и кабель пульта управления могут быть 
повреждены, если на них надавят опоры или станина. Обращайте внимание на то, 
чтобы кабели не защемлялись под ними.

При регулировке положения кресла, в частности, при опускании и измене­
нии углов наклона спинки и сиденья, могут защемляться части тела. Будьте осто­
рожны при регулировке положения кресла.

Незафиксированный подколенник может смещаться. После регулировки на­
дежно закрепите его.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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1.1 предельная рабочая нагрузка, Н
1.2 Масса кресла, не более, кг
1.3 Диапазон регулировки высоты сиденья кресла, мм

- нижний уровень
- верхний уровень

1.4 Диапазон регулировки угла наклона сиденья

1.5 Диапазон регулировки угла наклона спинки

1.6 Длина ложа кресла при горизонтальном положении 
сиденья и спинки, мм
1.7 Ширина сиденья кресла, мм
1.8 Привод подъема и опускания сиденья

1.9 Привод наклона сиденья

1.10 Напряжение питания
1.11 Максимальная потребляемая мощность, не более

1700
120

680±50 
980±50 

От о” д о +15*’
(с предельным 
отклонением 5 ) 
О т-15® до +70® 
(с предельным 
отклонением 5̂ )

1340
580

Электромехани­
ческий
Электромехани­
ческий 

220 В, 50 Гц 
300 ВА
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2 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ

2.1 Внешний вид кресла представлен на рисунке 1.

1-регулируемые опоры; 2 - основание; 3-тумба; 4 - направляющие; 5-спинка; 
6 - подголовник; 7 - упор для руки; 8 - сиденье; 9 - подколенник;

10 - тазик; 11 - пульт управления.

Рисунок 1

2.2 Кресло состоит из основания и панели.
2.3 Основание состоит из станины 2 и тумбы 3 , в которой смонтированы 

привод подъёма и опускания сиденья, привода, наклона сиденья и спинки, 
а также блок питания и управления.
Основание установлено на шести регулируемых опорах 1 .

2.4 Панель состоит из сиденья 8 и спинки 5, по бокам которых 
смонтированы направляющие 4.

Изм. Лист № докум. Подпись Дата
КГ-6 .000 .000 .000 РЭ

Лист

5

И
нф

ор
м

ац
ия

 п
ол

уч
ен

а 
с 

оф
иц

иа
ль

но
го

 с
ай

та

Ф
ед

ер
ал

ьн
ой

 с
лу

ж
бы

 п
о 

на
дз

ор
у 

в 
сф

ер
е 

зд
ра

во
ох

ра
не

ни
я

w
w

w
.r

os
zd

ra
vn

ad
zo

r.
ru



а:0)
I
&
Ф
I

ф
со
§•о

со5
со'ОSфо3

I
Ф

Ф

Iс̂CQ

соSсою3
3

'ё
I?

ос

ф

Направляющие предназначены для размещения съёмных 
приспособлений. Сечение направляющих 27x7 мм.

На спинке закреплен подголовник 6. Положение подголовника регулируется 
изменением длины ремня и последующей фиксацией ремня зажимом.

Подушки сиденья и спинки - съёмные и удерживаются на раме 
сиденья за счет направляющих стержней, расположенных на нижней 
плоскости основания подушки.

2.5 Регулировка высоты сиденья, углов наклона спинки и сиденья 
осуществляется путем нажатия кнопок на пульте управления 1 1 .

Пульт управления съёмный. По желанию заказчика вместо ручного 
может быть установлен ножной пульт.

2.6 В стандартной поставке кресло комплектуется подколенниками 9, 
упорами для рук 7, тазиком 10.

Подколенники и упоры для рук устанавливаются на внещних направляющих 
4 сиденья, кассета для тазика подвешивается на стержнях внутри каркаса 
спинки.

2.7 Подколенники 9 предназначены для размещения голеней пациента и 
позволяют изменять положение ложа подколенника по углу и высоте. 
Каждый подколенник снабжен фиксирующим голень ремнем.

Крепление подколенников к боковым направляющим 4 в необходимом 
месте осуществляется радиальными зубчатыми зажимами.

2.8 Упоры для рук 7 предназначены для надежной фиксации пациента в 
кресле. Крепятся своими зажимами на направляющих 4 сиденья в необходимом 
месте.

2.9 Тазик 10 предназначен для сбора жидкостей. Конструкция кассеты по­
зволяет автоматически (под действием собственного веса) устанав­
ливаться горизонтально при любом угле наклона сиденья. Тазик 
легко извлекается из кассеты для обработки и дезинфекции.
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3.1 Комплект поставки кресла должен соответствовать указанному в 
таблице 1.

Т аблица 1

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ ИЗДЕЛИЯ

Наименование Количество
Кресло гинекологическое КГ - 6 1
Комплект съемных приспособлений 1
Подколенник 2
Упоры для рук (правый и левый) 2
Тазик 1
Эксплуатационная документация
Руководство по эксплуатации 1

3.2 Д оп ол н и тел ьн ы е съём ны е п р и сп особ лен и я  м огут 
бы ть поставлен ы  Заказчику по отдельном у договору с И зготовите­
лем.

3.3 П еречен ь доп олн и тельн ы х съ ем н ы х  при сп особлени й  
приведен  в таблице 2.

Таблица 2

Н аим енование Количество ш т
Штатив для вливаний 1
С толик для инъекций 1
Подставка для ног (подножка) 1
Секция ножная I
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4.1 П о л у ч е н н о е  к р есл о  р а с п а к у й т е , о з н а к о м ь т е с ь  с его  
у с т р о й с т в о м  по паспорту, протрите наруж ны е поверхности  кресла 
чистой ветош ью .

4.2 П еред использованием  кресла п роверьте надеж ность его 
установки , при н ео б х о д и м о сти  о тр егу л и р у й те  п о л о ж ен и е  оп ор  1 
со гл асн о  р и су н к у  1.
Д ля р е гу л и р о в к и  о п оры  о тв ер н и те  к о н т р а га й к у , у с т а н о в и т е  
о п о р у  в необходим ое полож ение, заверните контргайку. С ледите за 
тем , чтобы  кабели подачи напряжения и пульта управления не находились 
под опорами.

В Н И М А Н И Е! У становите кресло так , чтобы  при п ерем е­
щ ениях его частей  и ск л ю ч и ть  их к о н та к т  с д р у ги м и  п р ед м етам и  
и о б о р у д о в ан и ем . Ш тепсельная вилка п одклю чен и я кресла к сети  
долж на бы ть в легко  доступном  месте на случай  аварийного  отклю ­
чения кресла.

4.3 П еред использованием  кресла проверьте наличие защ итных 
кожухов на тумбе 3 основания согласно рисунку 1.

4.4 Вклю чите вилку питания кресла в сеть 220 В.
4.5 П р о вер ьте  р аб о то сп о со б н о сть  к р ес л а  п утем  у п р авл ен и я  

с п у л ьта  1 1 , в соответствии  с рисунком  1, п риводам и  подъем а- 
опускания кресла, наклона сиденья и спинки.

4 ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К РАБОТЕ
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5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗДЕЛР1Я

5.1 Пульт управления креслом представлен на рисунке 3,

/

г ?

3

1 -Кнопки управления углом наклона спинки, 2 - Кнопки управления 
углом наклона сиденья, 3 - Кнопки одновременного управления углами 
наклона сиденья и спинки, 4 - Кнопки управления подъемом-опусканием 
сиденья.

Рисунок 3

5.2 Для подъема сиденья нажмите на левую кнопку 4 пульта 
управления и удерживайте ее до тех пор, пока сиденье не займет нужное 
положение. Для опускания сиденья нажмите на правую кнопку 4 пульта 
управления и удерживайте ее до тех пор, пока сиденье не займет нужное 
положение.

5.3 Для увеличения угла наклона сиденья нажмите на левую кнопку 2 
пульта управления и удерживайте ее до тех пор, пока сиденье не займет 
нужное положение.

Для уменьшения угла наклона сиденья нажмите на правую кнопку 2 
пульта управления и удерживайте ее до тех пор, пока сиденье не займет 
нужного положения.

5.4 Для увеличения угла наклона спинки нажмите на левую кнопку 1 
пульта управления и удерживайте ее до тех пор, пока спинка не займет 
нужное положение.

Для уменьшения угла наклона спинки нажмите на правую кнопку 1 
пульта управления и удерживайте ее до тех пор, пока спинка не займет 
нужное положение.
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5.5 Для установки сиденья и спинки положения «Тренделенбурга» 
(наклон в сторону головы) установите сиденье и спинку в горизон 
тальное положение нажатием кнопок 1 и 2 пульта управления, а 
нажатием левой кнопки 2 пульта управления установите требуемый
общий угол наклона панели в сторону головы.

ВНИМАНИЕ! Не включайте одновременно все моторы! 
Допускается только индивидуальная работа. Допустимо только 
одновременное включение приводов наклона сиденья и спинки без 
нагрузки.

5.6 Варианты положений сиденья и спинки кресла, а также 
значения величин их возможных перемещений представлены на рисунке 
4.

Рисунок 4

Изм. Лист № докум. Подпись Дата
КГ-6 .000 .000 .000 РЭ
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5.7. Для регулировки подколенника 
ослабьте нижний зажим согласно 
рисунку 5, установите нужную высоту и 
положение подколенника, а затем 
затяните нижний зажим.

ВНИМАНИЕ!
Незафиксированный подколенник 

может смещаться. После регулировки 
надежно закрепите его.

5.8 У стан овк а тазика в к ассете  
и зобр аж ен а  на р и сун к е 6. 
Регулировка п ол ож ени я  тазика  
п р о и сх о ди т  автом атически (п о д  
собствен н ы м  в есо м ) п оворотом  
кассеты  на осях .

Изм. Лист № докум. Подпись Дата
КГ-6 .000 .000 .000 РЭ
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6 ТЕХН И ЧЕСКО Е О БСЛУЖ И ВАН И Е

6 Л H e  р е ж е  о д н о г о  р а за  в м е с я ц  п р о и з в о д и т е  о с м о т р  
к р е с л а  и , п р и  н еобходи м ости , производите подтяж ку крепежа.

6 .2  Ч и стк у и д ези н ф ек ц и ю  к ресла п р о и зв о д и т е  сал ф етк ой , 
см о ч ен н о й  дезинф ицирую щ им  раствором . С алф етка долж н а быть 
отжата, п осл е чистки кресло н еобходи м о вы тереть н асухо.

ВН И М А Н И Е! П еред чисткой и дезинф екцией кресла н еобходи м о  
отключить его от электрической сети. Н е используйте химические  
чистящ ие средства и растворители. А  также аэрозоли. Н е применяйте 
м еханические приспособления для чистки и дезинф екции.

7 К О Н С ЕРВА Ц И Я

7.1 М еталлические детали кресла и съемны х приспособлений  
должны  быть предохранены  от коррозии в соответствии с требо­
ваниями ГО СТ 9 .014-78  для условий хранения 2"С" со  сроком  
переконсервации 3 года (масло консервационное Н Г -203А , Н Г-203Б  
ОСТ 3 8 .01436-87  или К -17 ГОСТ 10877-76).

7 .2  К р есл о  ги н ек ол оги ч еск ое  КГ - 6 , зав. №  _______________
п о д в ер гн у то  в О А О  «Д осчатинский завод м едобор удов ан и я »  
консервации согл асн о вы ш еуказанны м требованиям , д ей ст в у ю щ ей  
т ех н и ч еск о й  д о к у м ен та ц и ей  и т ехн и ч еск и м  у сл о в и я м  
ТУ 9 4 5 2 -0 4 0 -07614107-2007 .

Дата Наименование работы Срок действия, 
годы

Должность, фамилия, 
подпись

Консервация 3

Изм. Лист № докум. Подпись Дата
КГ-6.000.000.000 РЭ
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8 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

8.1 Транспортирование кресла должно осуществляться в закрытых 
транспортных средствах любого вида, в соответствии с правилами 
перевозки грузов, действующих для этих видов транспорта.

8.2 Кресло должно храниться в закрытом помещении при темпе­
ратуре от плюс 5 до плюс 40 °С, при верхнем значении относительной 
влажности 80% при температуре плюс 25°С и при более низких температурах без 
конденсации влаги.

Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих 
коррозию.

9 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

9.1 Гарантийный срок 2 года при хранении и эксплуатации изделия в 
соответствии с требованиями руководства по эксплуатации и 
технических условий ТУ 9452-040-07614107-2007.

Начало гарантийного срока исчисляется со дня реализации
9.2 Гарантийный ремонт изделия осуществляется за счет 

предприятия-изготовителя.
9.3.Если в период гарантийного срока изделие вышло из строя в 

результате неправильной его эксплуатации, стоимость ремонта 
оплачивает учреждение - владелец изделия.

9.4 Предприятие-изготовитель не несет ответственности за 
исправность кресла и не гарантирует его работу в случаях:

а) несоблюдения правил эксплуатации;
б) небрежности при хранении и транспортировке.

Изм. Лист № докум. Подпись Дата
К Г -6 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0  Р Э
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10 С ВЕ Д Е Н И Я  о  РЕКЛАМ АЦР1ЯХ

10.1 Материалы рекламаций следует направлять по адресу изготовителя:

ОАО «Досчатинский завод 
медицинского оборудования»

Место нахождения общества: Нижегородская область, Выксунский район, 
Проммикрорайон №19, участок «ДЗМО» (в районе пос. Досчатое Выкеунского 
района Нижегородской области на землях промышленности)
Почтовый адрес общества: Российская Федерация, 607033 Нижегородская 
область, Выксунский район, п. Досчатое
Режим работы общества: im-uT 8-00 до 16-40; сб,вс-выходной
Телефон (83177) 4-80-62, 4-80-71,4-80-78
Факс (83177) 4-80-63, 4-80-44
E-mail : dzmo@dznio.ru
http: //: www.dzmo.ru

10.2 П р етен зи и  потребителя удовл етвор я ю тся  и зготови тел ем  
п осл е получения рекламации, в которую  входят:

- слом анная деталь (сборочн ая  единица);
- акт о причинах поломки;
- товаросопроводительная  докум ентация, прилагаем ая зав одом  

к изделию ;
- акт о консервации (если  изделие н аходи тся  на консервации, 

вы полненной потребителем ).
10.3 Без перечисленны х материалов изготовитель не приним ает  

рекламации. Н е р а ссм а тр и в а ю тся  и н е у д о в л ет в о р я ю т ся  т а к ж е  
р ек л ам ац и и  н а  сб о р о ч н ы е  единицы  и детали , которы е п одверга­
лись рем он ту у  потребителя.

10 .4  Е сли  отправить и зготов и тел ю  сл о м а н н у ю  детал ь  или  
сб о р о ч н у ю  еди н и ц у невозм ож н о, то в акте о причинах полом ки это
сл едует  оговорить о со б о .

10.5 В  акте обязательно долж ны  быть указаны :
- время получения кресла и ном ер док ум ен та , по котором у он  

получен;
- общ ее количество часов работы  кресла с начала  

эксплуатации;
- какие детали и сборочны е единицы  выш ли из строя;
- характер полом ок (разруш ение, и зн ос, заклинивание и т .д .);
- причины  вы хода детали или сбор оч н ой  единицы  из строя.
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11 С ВИ Д ЕТЕЛ ЬС ТВО  ОБ У П А К О ВК Е  

К ресло гинекологическое КГ — 6

зав. №

уп ак ован о в О А О  « Д осч ати н ск и й  зав од  м е д и ц и н ск о г о  
о б о р у д о в а н и я »  со гл а сн о  тр ебован и ям , предусм отренны м  в 
действую щ ей технической документации.

д о л ж н о сть ли чн ая  п одпи сь р а с ш и ф р о в к а  п о д п и си

ч и сл о , м есяц , год

12 С В Е Д Е Н И Я  ОБ У ТИ Л И ЗАЦ И И

П оскольку кресло не представляет опасности  для ж изни, 
здоровья лю дей  и ок руж аю щ ей среды  сп еци альны х м етодов  
утилизации  п о сл е  окончания срока службы  не требуется.

Изм. Лист № докум. Подпись Дата
КГ-6 .000 .000 .000 РЭ
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13 С ВИ Д Е ТЕ Л ЬС ТВ О  О П РИ ЕМ КЕ  

К ресло ги н ек ол оги ческ ое КГ -6

зав. №

и зго т о в л ен о  и п р и н я то  в со о т в ет ст в и и  с о б я за т ел ь н ы м и  
тр еб о в а н и я м и  государственн ы х стандартов, д ей ств ую щ ей  
технической  докум ен тац и и  и признано годны м  для эксплуатации.

ОТК

МП

л и ч н а я  п о д п и сь р а с ш и ф р о в к а  п о д п и с и

ч и сл о , м есяц , го д

линия отреза при поставке на экспорт

Руководитель
предприятия ТУ 9452-040-07614107-2007 

о б о з н а ч е н и е  д о к у м е н т а , по 
к о т о р о м у  п р о и з в о д и т с я  п о с т а в к а

МП

л и ч н а я  п о д п и сь р а с ш и ф р о в к а  п о д п и с и

ч и сл о , м есяц , го д

Заказчик  
(при наличии)

МП

л и ч н ая  п о д п и сь р а с ш и ф р о в к а  п о д п и с и

ч и с л о , м есяц , год

Изм. Лист № докум. Подпись Дата
К Г -6 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0  Р Э

Лист

1 6

И
нф

ор
м

ац
ия

 п
ол

уч
ен

а 
с 

оф
иц

иа
ль

но
го

 с
ай

та

Ф
ед

ер
ал

ьн
ой

 с
лу

ж
бы

 п
о 

на
дз

ор
у 

в 
сф

ер
е 

зд
ра

во
ох

ра
не

ни
я

w
w

w
.r

os
zd

ra
vn

ad
zo

r.
ru



t<ьS3
g-
0Э
s-C

Ф(0
&о

£
'D3
■Ло
3

'О
tS

I
(D
I

Ф3
3

SФФCQ

CD£
CD'O
3

cS
3

'O

оc
Ф

приложение A 
(Обязательное)

Г А Р А Н Т И Й Н Ы Й  Т А Л О Н

ОАО «Досчатинский завод медицинского оборудования 
(предприятие-изготовитель, его адрес, телефон)

Место нахождения общества: Нижегородская область, Выксунский район, 
Проммикрорайон №19, участок «ДЗМО» (в районе пос. Досчатое Выксунского 
района Нижегородской области на землях промышленности)
Почтовый адрес общества: Российская Федерация, 607033 Нижегородская 
область, Выксунский район, п. Досчатое
Режим работы общества: т-пт 8-00 до 16-40; сб,вс-выходной
Телефон (83177) 4-80-62, 4-80-71,4-80-78
Факс (83177) 4-80-63, 4-80-44
E-mail : d2mo@dzmo.ru
http: //: www.dzmo.ra

Гарантийный талон №

К РЕ С Л О  ГИ Н Е К О Л О Г И Ч Е С К О Е  КГ - 6
(иешмеиование, тип и марка изделия)

(число, месяц, год вып\’ска)

И зделие полностью  соответствует чертежам и техническим  
условиям ТУ 9452-040-07614107.

Гарантируется исправность изделия в течение 24 месяцев
(а также другие гарантийные обязательства) (месяцев, дней, часов и т.д.)

(п одп ись)
Начальник О Т К -----------------------------------------------

М .П .

(дата получения изделия на складе предприятия-изготовителя) 

(Ф .И .О .. долж ность) (п одп ись)
М.П.

(дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком)

(Ф.И.О., должность) 
М.П.

(подпись)

Изм. Лист № докум. Подпись Дата
кг-6.000.000.000 РЭ
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