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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
—  ̂ (ЮСЗДРАВНАДЗОР)

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
о т  15 а в гу ст а  2 0 1 6  го д а  ф С З  2 0 1 2 /1 2 0 2 0

Н ам ей вд н ^1 ^ :0 ^
фетальный матёра и плода

Настоящее рёШётрщиошоё удостоверение выдано 
РДя№Нё]^л 1||ё^ЙТё^
(^ a e i^  1н̂  3/F, Bttdg. 23 Kezhi 1st, RdTvest, Science Park,

.Nanskan, § 6 # !^ёп , Guangdong,

„ ПроВ5П|0ДйТп|1Ь̂  '

G oi^rafcM edite^ 01fice 3/F, Bildgl 23 Kezhi 1st. Rd west, Science Park,
|ЧайаЬап, вЬепфеП^ Guangdong, P.R. China

Место вропа^Удетва медищщского
General M ^ lt^ h  Inc., South QfRce 3/F, Bildg, 23, Kezhi 1st. Rd west. Science Park, 
l^anshanf^knishfen» Guangdong, P.RvC

Номер регистрационного досье Ks РД-12435/32942 от 28.07.2016

Вид медицинского изделия 119540

Класе потенийа&ного риска применения медицинского изделия 26

Код Ободероссвйекого классификатора продукции для медицинского изделия 94 4180

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 2 листах

приказом Росздравнадзора от 
Допущено и обращению на террт

^^ководитель Федералипой CJ 
По надзору в сфере здр^оохранен1 М.А. Муращко 
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Ф Ш Ш Ш Л Я  СЛУЖБА п о ,  НАДЗОРУ Б СФЕРЕ ЗДРАВО О Ш Н ЁШ Я  
; (РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕ Л ИЕ
о т  15 авгу ста  2016 года jyb Ф С З 2012/12020

Щ  М€ДИ1Щ[е1?  ̂азд0лие
М ш итор мшидШ скйй фетальвый матери и плода;
Модели; ША РДк, G6A, G6B Plus, G6B.
Основной состав:
1. Матерйвскаа плата со устроенным ПО расчетов параметров КТГ.
2. Плата ЭКГ В1мШенданснаЛ респирограмма.
3. Плата НИАД, Температура и носовая трубка дыхания.
4 . ПлатаВр02.
5. Плата иечдай айадиза.
6» Встрое|Ш%Щ1теЩ тедеметриш^
7. Плата преА^б^а^рвателя эл/ f t i r ^

; $Шлата кйопШЗвукоаая п
9. Плата Т 0 1 ^  {^СС, Т 0К р и движения пдо̂ ^
10. Плата исдочнййа питания.
11. ПЛатаГ150;;л;■ V
12. Воздутштутй н ^ с ,

J.3. Элек1|>омЙТЙвТй1.1й клапан,
14. Кнопка ирркрут^си.
15. Аккумутйтррйъте батареи.
Принадлелшости:
1. Ультразвуйошй датчик 1,0 МГц; 1,5 МГц; 2,0 МГц.
2. Ультразвукрвбй датчик беспроводной 1,0 МГц; 1,5 МГц; 2,0 МГц.
3. ТОКО дНтэщк.
4. ТОКО датздк беспроводной.
5. Датчик оту^Тч^ 1Цевеления плода.
6. Датчик отметцик шевеления плода беспроводной.
7. Датчик стимулятор активизации плода.
8. Датчик стимулятсф активизации плода беспроводной.
9. Удлиштеяввый Цфур датч^
10. Ддтчик Sp02.
U , Манжета.
12. Пакожнйй|тедаературный датчик. _

.13. Ректальнй^Темцературньхй датчик.
14. Кабель Э1|Т» треК/пяти электрода]
15. Электрод^ЭКГ.
16. Носовая тТУ^§- 
PyKOBOj t̂easb Федеральной служб

Лист 1

.'a

no надзору нофсре здравоохраиенш M,A,MypaiHKo
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(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ 
Я O H H O M У У Д O ^  

НАМЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 15 авгуета 2016 года jy,, ф(;;з 2012/12020

Лист 2

17- ПО архйвиройайия ре5ульхатовТ1а ПК на CD диске.
и :
19. Реш и даа шШдезйия датчиков.
20.
21.
22. ЗаземяяйэдаШ йроврд.
23. Кабель
24.
25г %хрл заЩйтайй д̂ ^

;27г.Сук̂ 1Ф.‘эдя,
2В. Стойка с кОраийой и кронщтеййом на колёсах.

'.'29.3?уков0й;с7Ш^
30. Краткая ййо^укция. ^

.. i' / - ' ^ - с .. ;-̂ bV

М.А. Мурашко

;,/;-оо̂ р̂ аЬ:г

И
нф

ор
м

ац
ия

 п
ол

уч
ен

а 
с 

оф
иц

иа
ль

но
го

 с
ай

та

Ф
ед

ер
ал

ьн
ой

 с
лу

ж
бы

 п
о 

на
дз

ор
у 

в 
сф

ер
е 

зд
ра

во
ох

ра
не

ни
я

w
w

w
.r

os
zd

ra
vn

ad
zo

r.
ru


