
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 26.07.2013 № ФСР 2008/02886
На медицинское изделие

Светильники медицинские хирургические универсальные регулируемые "Аксима" по ТУ
9452-002-99630002-2007

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

ООО "Аксима"

Производитель

ООО "Аксима"

Место производства медицинского изделия

111524, Россия, г. Москва, ул. Электродная, д.2, стр.12-13-14

Номер регистрационного досье № ФСР 2008/02886

Вид медицинского изделия: 129360

Класс потенциального риска применения медицинского изделия: 1

Код Общероссийского классификатора продукции для
медицинского изделия: 94 5250

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение
 

Приказом Росздравнадзора от 26.07.2013. № ________

Допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Руководитель Федеральной службы
По надзору в сфере здравоохранения
Ф.И.О

(печать)

_подпись_
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 26.07.2013 № ФСР 2008/02886 Лист 2
На медицинское изделие
Светильники медицинские хирургические универсальные регулируемые "Аксима" по ТУ
9452-002-99630002-2007
Светильники медицинские хирургические универсальные регулируемые "Аксима" по ТУ
9452-002-99630002-2007 в следующих исполнениях: "Аксима-520", "Аксима-720",
"Аксима-520/520", "Аксима-720/520", "Аксима-720/720", "Аксима-520М", " Аксима-720М".
Принадлежности: 1. Дополнительный рычаг для потолочного подвеса с блоком
освещения «720». 2. Дополнительный рычаг для потолочного подвеса с блоком
освещения «520». 3. Настенная система крепления для светильника «Аксима-720». 4.
Настенная система крепления для светильника «Аксима-520». 5. Дополнительный рычаг
для установки видеокамеры. 6. Дополнительный рычаг для установки видеомонитора. 7.
Дополнительный рычаг для установки монитора пациента. 8. Видеокамера Panasonic AG-
MDC10 для установки на дополнительном рычаге). 9. Блок управления (рекордер)
Panasonic AG-MDR15E для видеокамеры). 10. Видеомонитор медицинский NDS Endovue
19”). 11. Съемная стерилизуемая ручка блока освещения. 12. Съемная стерилизуемая
ручка видеомонитора.

Руководитель Федеральной службы
По надзору в сфере здравоохранения
Ф.И.О

(печать)
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