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01L\HPAAbHAH САУЖБА IIO НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВН.АДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ 
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

 ̂ № РЗН 2022/17702от 21 декаоря 2022 года
На медицинское изделие 
Мотггоры медицинские Beacon

Настоящее регистрационное удостоверение выдано 
"Шепьчжспь Беакон Дисплей Технолоджи Ко., Лтд.”, Китай,
Shenzhen Beacon Display Technology Со., Ltd.. 15F, Building 6, Hengda Shishang 
Huigu (East), Fulong Road, Dalang Subdistrict, Longhua, Shenzhen, 5I8I09, China

Производитель
"Шеньчжеиь Беакон Дисплей Технолоджи Ко., Лтд.”, Китай,
Shenzhen Beacon Display Technology Со., Ltd., 15F, Building 6, Hengda Shishang 
Huigu (Fast), Fulong Road, Dalang Subdistrict, Longhua, Shenzhen, 518109, China

Место производства медицинского изделия 
см.приложеиие

Номер регистрационного досье № РД-53508/95603 от 12.12.2022

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а

Код Общероссийского классификатора продукции по вида-м экономической 
деятельности 26.60.12.119

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 19 листах
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ФЕДЕРА^ЛЬНАЯ С Л \^Б А  ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 21 декабря 2022 года 2022/17702

Лист 1

На медицинское изделие
Мониторы медицинские Beacon, в вариантах исполнения:
I. Мониторы клинических исследований в вариантах исполнения:
1. Монитор клинических исследований C14S, в составе:
1.1. LCD-монитор:
1.2. Кабель Displa\ Pori (при необходимости):
1.3. Кабель DVI; '
1.4. Кабель VGA;
1.5. Кабель питания:
1.6. Подставка;
1.7. Руководство пользователя (CD-диск);
1.8. Видеокарта (при необходимости):
1.9. Документация пользователя, в составе: гарантийный талон, сертификат качества, 
товарная накладная.
2. Монитор клинических исследований C14ST, в составе:
2.1. LCD-монитор;
2.2. Кабель DVI:
2.3. Кабель аудио;
2.4. Кабель USB;
2.5. Кабель питания:
2.6. Подставка:
2.7. Руководство пользователя (CD-диск);
2.8. Документация пользователя, в составе: гарантийный талон, сертификат качества, 
товарная накладная.
3. Монитор клинических исследований C22W, в составе:
3.1. l.CD-монитор;
3.2. Кабель VGA (при необходимости):
3.3. Кабель DisplayPorl (при необходимости):
3.4. Кабель DVI (при необходимости):
3.5. Блок питания:
3.6. Кабель питания;
3.7. Подставка;
3.8. Руководство пользователя (CD-диск);
3.9. Документация пользователя, в составе: rapaHTHHHbiH t̂anoH, сертификат качества,
товарная накладная. #4
4. Монитор клинических исследований C22WT. в сост^е:
Заместитель руководителя Федеральной службы ■ 
по надзору в сфере здравоохранения Х-
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феднрау\ ьн а я  с л у ж ба  п о  н а д зо ру  б сф ере  з д р а в о о х р а н е н и я
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
к  РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 21 декабря 2022 года № РЗН 2022/17702

Лист 2

■л..

4.1. ЕСО-монитор;
4.2. Кабель УСА (при необходимости);
4.3. Кабель 01$р1ауРо11 (при необходимости);
4.4. Кабель Г)У1 (при необходимости);
4.5. Кабель аудио (при нeoбxoди^íocти); - .
4.6. Кабель ПБВ;
4.7. Блок питания;
4.8. Кабель питания;
4.9. Подставка;
4.10. Руководство пользователя (СО-диск):
4.11. Документация пользователя, в составе: гарантийный талон, сертификат качества, 
товарная накладная.
5. Монитор клинических исследований С248+, в составе:
5.1. ЕСП-монитор;
5.2. Кабель ПБВ:
5.3. Кабель 01зр1ауРо11 (при необходимости);
5.4. Кабель ОУ1 (при необходимости);
5.5. Блок питания;
5.6. Кабель питания:
5.7. Подставка:
5.8. Руководство пользователя (СО-диск);
5.9. Видеокарта (при необходимости);
5.10. Держатель пленки:
5.11. Документация пользователя, в составе: гарантийный талон, сертификат качества, 
товарная накладная.
6. Монитор клинических исследований 0 1 18 (вид МИ ? 149570). в составе:
6.1. ЕСО-монитор;
6.2. Кабель УСА (при необходимости);
6.3. Кабель 01зр1ауРог1 (при необходимости);
6.4. Кабель 015р1ауРоП оптоволоконный (при необходимости);
6.5. Кабель 0\Я  (при необходи.мости);
6.6. Кабель питания;
6.7. Подставка;
6.8. Руководство пользователя (СО-диск);
6.9. Документация пользователя, в составе: гарантийный талон, сертификаАкачества.
товарная накладная. У ( V -.
Заместитель руководителя Федера.1 ьной службы > . - э?'
по надзору в сфере здравоохранения \  > , Л ;^ - ^ Ю ,П а в л ю к о в

И
нф

ор
м

ац
ия

 п
ол

уч
ен

а 
с 

оф
иц

иа
ль

но
го

 с
ай

та

Ф
ед

ер
ал

ьн
ой

 с
лу

ж
бы

 п
о 

на
дз

ор
у 

в 
сф

ер
е 

зд
ра

во
ох

ра
не

ни
я

w
w

w
.r

os
zd

ra
vn

ad
zo

r.
go

v.
ru



\--ti
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НМЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

(РОСЗДРАВНАДЗОР) 1 Ъ ;
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ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 21 декабря 2022 года *̂ 2 РЗН 2022/17702

Лист 3
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7. Монитор клинических исследований Н2321. в составе:
7.1. ЕСО-монитор:
7.2. Комплект клавиатура + мышь;
7.3. Кабель 015р1ауРог1 (при необходимости);
7.4. Кабель ОУ1 (при необходимости);
7.5. Блок питания;
7.6. Кабель питания;
7.7. Подставка;
7.8. Руководство пользователя (СО-диск);
7.9. Программное обеспечение (СО-диск);
7.10. Видеокарта (при необходимости);
7.11. Доку-ментация пользователя, в составе; гарантийный талон, сертификат качества, 
товарная накладная.
8. Монитор клинических исследований НЕ23163НА. в составе:
8.1. ЕСО-монитор;
8.2. Кабель ОУ1;
8.3. Кабель питания;
8.4. Подставка;
8.5. Руководство пользователя (СО-диск):
8.6. Документация пользователя, в составе: гарантийный талон, сертификат качества, 
товарная накладная.
9. Монитор клинических исследований НЕ23168НТВ. в составе:
9.1. ЕСО-монитор;
9.2. Кабель ОУ1;
9.3. К абельи8В А ?и8В В ;
9.4. Кабель питания;
9.5. Подставка;
9.6. Руководство пользователя (СО-диск);
9.7. Документация пользователя, в составе: гарантийный талон, сертификат качества, 
товарная накладная.
10. Монитор клинических исследований НЕ24168Н, в сост^е^;^^^^
10.1. ЕСО-монитор;
10.2. Кабель ОУ1;
10.3. Кабель питания;
10.4. Подставка;
10.5. Руководство пользователя (СО-диск);
Заместитель руководителя Федеральной слу'жбы 
по надзору в сфере здравоохранения Павлюков
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ФЕДЕРА^\ЬНАЯ СЛУЖБА ПО Н.ЛДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
ОТ 21 декабря 2022 года РЗН 2022/17702

Лист 4

10.6. Документация пользователя, в составе: гарантийный талон, сертификат качества, 
товарная накладная.
11. Монитор клинических исследований НЕ24165НТ, в составе:
11.1. ЕСВ-монитор:
11.2. Кабель ОУ1;
П .З .К абельиЗВ А ЗиЗВ В ;
11.4. Кабель питания;
11.5. Подставка;
11.6. Руководство пользователя (СП-диск):
11.7. Док>'ментация пользователя, в составе: гарантийный талон, сертификат качества, 
товарная накладная.
П. Мониторы диагностические в вариантах исполнения:
1. Монитор диагностический С225-, в составе:
1.1. ЕСО-монитор;
1.2. Кабель иЗВ;
1.3. Кабель В15р1ауРшт (при необходимости):
1.4. Кабель ОУ1 (при необходимости);
1.5. Блок питания;
1.6. Кабель питания;
1.7. Подставка:
1.8. Руководство пользователя (СО-диск);
1.9. Видеокарта (при необходимости);
1.10. Держатель пленки;
1.11. Документация пользователя, в составе: гарантийный талон, сертификат качества, 
товарная накладная.
2. Монитор диагностический С22$Р-, в составе:
2.1. ЕСО-монитор:
2.2. Кабель иЗВ:
2.3. Кабель 01зр1ауРоп (при необходимости):
2.4. Кабель ОУ1 (при необходимости):
2.5. Блок питания;
2.6. Кабель питания;
2.7. Подставка:
2.8. Руководство пользователя (СО-диск);
2.9. Видеокарта (при необходимости);
2.10. Держатель пленки:
Заместитель руководителя Федеральной сл>жбы
по надзору в сфере здравоохранения У
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ФЕЛЕРА.'\ЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАБН.'СУЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕИЗДЕЛИЕ
ОТ 21 декабря 2022 года РЗН 2022/17702

Лист 5

2.11. Документация пользователя, в составе: гарантийный талон, сертификат качества, 
товарная накладная.
3. Монитор диагностический С328+. в составе:
3.1. ЬСП-монитор:
3.2. Кабель иЗВ:
3.3. Кабель 015р1ауРоп (при необходимости);
3.4. Кабель ОУ1:
3.5. Блок питания;
3.6. Кабель питания:
3.7. Подставка:
3.8. Руководство пользователя (СО-диск);
3.9. Видеокарта (при необходимости);
3.10. Держатель пленки;
3.11. Доку'ментация пользователя, в составе: гарантийный талон, сертификат качества, 
товарная накладная.
4. Монитор диагностический С328Рт. в составе:
4.1. ЬСП-монитор;
4.2. Кабель иЗВ;
4.3. Кабель П15р1ауРоп (при необходимости);
4.4. Кабель ОУ1:
4.5. Блок питания:
4.6. Кабель питания;
4.7. Подставка:
4.8. Руководство пользователя (СО-диск);
4.9. Видеокарта (при необходимости):
4.10. Держатель пленки:
4 .11. Документация пользователя, в составе: гарантийный талон, сертификат качества, 
товарная накладная.
5. Монитор диагностический C43W+. в составе:
5.1. ЬСО-монитор;
5.2. Кабель 013р1ауРо11;
5.3. Кабель ОУ1 (при необходимости);
5.4. Блок питания;
5.5. Кабель питания;
5.6. Подставка:
5.7. Руководство пользователя (СО-диск);

0 1 1 0 5 2 2

Заместитель руководителя Федеральной службы \
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ФЕДЕГА\ЬНАЯ СЛУЖБА ПО Н.ЛДЗОРУ Б СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
ОТ 21 декабря 2022 года РЗН 2022/17702

5.8. Видеокарта (при необходимости);
5.9. Держатель пленки;
5.10. Док>ментация пользовате.тя. в составе: гарантийный талон, сертификат качества, 
товарная накладная.
6. Монитор диагностический C44W+, в составе:
6.1. ЬС1>монитор;
6.2. Кабель и5В;
6.3. Кабель 015р1ауРоп;
6.4. Кабель 1)У1 (при необходи.мости):
6.5. Блок питания:
6.6. Кабель питания:
6.7. Подставка;
6.8. Р>тсоводство пользователя (СО-диск); .
6.9. Видеокарта (при необходимости):
6.10. Документация пользователя, в составе: гарантийный талон, сертификат качества, 
товарная накладная.
7. Монитор диагностический С535+. в составе:
7.1. ЬСО-монитор:
7.2. Кабель ПБВ;
7.3. Кабель 015р1ауРоп (при необходимости);
7.4. Кабель ОУ1:
7.5. Блок питания;
7.6. Кабель питания:
7.7. Подставка;
7.8. Руководство пользователя (СП-диск);
7.9. Видеокарта (при необходи.мости);
7.10. Держатель пленки:
7.11. Документация пользователя, в составе: гарантийный талон, сертификат качества, 
товарная накладная.
8. Монитор диагностический С53БР-, в составе:
8.1. ЬСО-монитор:
8.2. Кабель и5В:
8.3. Кабель П15р1ауРоп (при необходимости);
8.4. Кабель 0 \'[ ; ' У " \-У ' * • ^
8.5. Блок питания:
8.6. Кабель питания:
Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения * 1. " Д.Ю. Павлюков
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ФРЛЕР/ь\ЬНАЯ СЛ\ОКБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
ОТ 21 декабря 2022 года *̂ 2 РЗН 2022/17702

Лист 7

8.7. Подставка:
8.8. Руководство пользователя (СО-диск);
8.9. Видеокарта (при необходимости);
8.10. Держатель пленки;
8.11. Документация пользователя, в составе: гарантийный талон, сертификат качества, 
товарная накладная.
9. Монитор диагностический С61\\^+. в составе:
9.1. ЕСП-монитор:
9.2. Кабель 01зр1ауРоП;
9.3. Кабель ПУ1 (при необходимости):
9.4. Блок питания:
9.5. Кабель питания;
9.6. Подставка;
9.7. Руководство пользователя (СО-диск);
9.8. Видеокарта (при необходи.мости);
9.9. Держатель пленки:
9.10. Документация пользователя, в составе: гарантийный талон, сертификат качества, 
товарная накладная.
10. Монитор диагностический С81 в составе:
10.1. ЕСО-монитор;
10.2. Кабель Е’БВ;
10.3. Кабель 018р1ауРоп:
10.4. Блок питания;
10.5. Кабель питания;
10.6. Подставка;
10.7. Руководство пользователя (СО-диск);
10.8. Видеокарта (при необходимости);
10.9. Доку.ментация пользователя, в составе: гарантийный талон, сертификат качества, 
товарная накладная.
11. Монитор диагностический С82\¥+, в составе:
11.1. ЕСО-монитор;
11.2. Кабель иЯВ;
11.3. Кабель 015р1ауРогЕ
11.4. Кабель ОУ1 (при необходи.мости):
11.5. Блок питания:
11.6. Кабель питания:
За.меститель руководителя Федеральной службы : -
по надзору в сфере здравоохранения < Д*10* Павлюков
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ФНЛЬ:РА.\ЬНАЯ О даС Б А  п о  НАДЗОРУ в СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 21 декабря 2022 года № РЗН 2022/17702

11.7. Подставка;
11.8. Руководство пользователя (СО-диск);
11.9. Документация пользователя, в составе: гарантийный талон, сертификат качества, 
товарная накладная.
11.10. Видеокарта (при необходимости);
11.11. Держатель пленки;
12. Монитор диагностический С83’\У+, в составе:
12.1. ЕСО-монитор;
12.2. Кабель 015р1ауРоП;
12.3. Кабель НУ1 (при необходимости):
12.4. Блок питания;
12.5. Кабель питания;
12.6. Подставка;
12.7. Руководство пользователя (СО-диск);
12.8. Видеокарта (при необходи.мости);
12.9. Держатель пленки;
12.10. Документация пользователя, в составе: гарантийный талон, сертификат качества, 
товарная накладная.
13. Монитор диагностический 022$+. в составе:
13.1. ЕСВ-монитор;
13.2. Кабель и$В;
13.3. Кабель Ш5р1ауРог1 (при необходимости);
13.4. Кабель ОУ1;
13.5. Блок питания:
13.6. Кабель питания;
13.7. Подставка;
13.8. Руководство пользователя (СВ-диск);
13.9. Видеокарта (при необходимости);
13.10. Держатель пленки:
13.11. Документация пользователя, в составе: гарантийный талон, сертификат качества, 
товарная накладная.
14. Монитор диагностический 022$Р+. в составе:
14.1. ЕСО-монитор:
14.2. Кабель и$В:
14.3. Кабель В15р1ауРоП (при необходимости);
14.4. Кабель ОУ1 (при необходимости);
Заместитель руководителя Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения
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14.5. Блок питания;
14.6. Кабель питания;
14.7. Подставка;
14.8. Р>’ководство пользователя (СП-диск);
14.9. Видеокарта (при необходимости);
14.10. Держатель пленки;
14.11. Документация пользователя, в составе: гарантийный талон, сертификат качества, 
товарная накладная.
15. Монитор диагностический 0235+, в составе:
15.1. ЬСЭ-монитор;
15.2. Кабель иЗВ:
15.3. Кабе.'Ш П15р1ауРоп (при необходимости);
15.4. Кабель ОУ1;
15.5. Блок питания;
15.6. Кабель питания;
15.7. Подставка;
15.8. Руководство пользователя (СО-диск);
15.9. Видеокарта (при необходимости);
15.10. Держатель пленки;
15.11. Документация пользователя, в составе: гарантийный талон, сертификат качества, 
товарная накладная.
16. Монитор диагностический 0235Р+, в составе:
16.1. ЬСО-монитор;
16.2. Кабель иЗВ;
16.3. Кабель 018р1ауРоп (при необходимости);
16.4. Кабель ПУ1 {при необходимости);
16.5. Блок питания;
16.6. Кабель питания;
16.7. Подставка;
16.8. Руководство пользователя (СО-диск);
16.9. Видеокарта (при необходимости);
16.10. Держатель пленки:
16.11. Документация пользователя, в составе: гаранр(йньш талон, о^^ификат качества,
товарная накладная. •
17. Монитор диагностический 0325+, в составе: ^
17.1. ЬСО-монитор; |
Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

«II**

/г- Л

^Д.Ю. Павлюков
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