
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВ НАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ 
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

№ ФСЗ 2008/01228от 03 февраля 2015 года
На медицинское изделие 
Аппарат наркозно-дыхательный В1еа$е81пи$ с принадлежностями

Настоящее регистрационное удостоверение выдано
Закрытое акционерное общество "Айно-М" (ЗАО "Айно-М"), Россия,
109147, Москва, ул. Таганская, д. 1/2, стр. 2

Производитель
«Спейслабз Хэлскеа Лтд.», Великобритания,
8расе1аЬ$ НеаИЬсаге 1ЛА́$1 НаНогЛе Соиг(, 1оЬп Та1е КоаД, НегНогй,
НегШгйвЫге, 8С13 71Ч\У, 11пйес! Кш§(1от

■> ' \ .
Место производства медицинского изделия 
см. приложение

Номер регистрационного досье № РД-6004/37622 от 15.01.2015 

Вид медицинского изделия -

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 26

Код Общероссийского классификатора продукции для медицинского изделия 94 4460

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 2 листах

приказом Росздравнадзора от 03 февраля 2015 года Ха 
допущено к обращению на территории Российской Ф |

Врио руководителя Федеральной елужбы г / '
по надзору в сфере здравоохранения [ /  I [урашко
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№ ФСЗ 2008/01228от 03 февраля 2015 года

Лист 1

На медицинское изделие
Аппарат наркозно-дыхательный В1еа$е81гш$ с принадлежностями:
I. Принадлежности:
1. Мобильная стойка для размещения модулей системы.
2. Простой/каскадный ротаметр со встроенной защитой от гипоксии.
3. Держатель 1-го, 2-х или 3-х испарителей.
4. Абсорбер (на 1 или 2кг) в сборе с клапанами и манометрами.
5. Манометры для абсорбера.
6. Диски клапанов абсорбера.
7. Крепежный модуль абсорбера.
8. Канистры для абсорбера.
9. Интегральный встроенный кислородный монитор гальванического типа с системой 
"Аларм".
10. РЕЕР-клапан. 1 У -
11. Испаритель В1еазеОаШт галотана (фторотана).
12. Испаритель В1еазеОаШш изофлурана.
13. Испаритель ШеазеОаШт энфлурана.
14. Испаритель ШеазеОайнп севофлурана.
15. Электронный пневмоприводный анестезиологический вентилятор Щеазе 
модификаций: 2200, 2300, 6500, 6700, 8500, 8700, 700 серии, 900 серии.
16. Система эвакуации отработанных газов.
17. Анестезиологический газоанализатор.
18. Комплект для абсорбера с контуром пациента.
19. Контур пациента взрослый.
20. Контур пациента детский.
21. Датчик потока.
22. Линия датчика потока.
23. Кислородный датчик.
24. Входной воздушный клапан.
25. Встроенные электророзетки.
26. Выдвижной ящик.
27. Крепление колпака вентилятора на абсорбере.
28. В1еазе контур пациента в комплекте.
2 9 .1аскзоп-Кеез педиатрический контур в комплекте
30. Колпак вентилятора взрослый.
31. Колпак вентилятора педиатрический.
Врио руководителя Федеральной службы
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ПРИЛОЖЕНИЕ
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Лист 2

32. Мех взрослый.
33. Мех детский.
34. Набор для мобильного настенного крепления.
35. Набор для фиксированного настенного крепления.
36. Магистрали высокого давления.
37. Отсос пневмоприводной.
38. Крепеж для отсоса.
39. Полка для монитора.
40. Мобильная тележка.
41. Трубка-катетер для капнометрии.
42. Трубка-адаптер воздушная.
43. Трубка-адаптер анестезиологическая.
44. Линия для забора проб газа неонатальная/детская/взрослая.
45. Воздуховоды-адаптеры.
46. Набор для калибровки.
47. Кабели интерфейсные для вентиляторов, датчиков, принтеров.
48. Кабели и адаптеры сетевые.
49. Батареи аккумуляторные.
50. Инструкции по эксплуатации, сервису, оператора, инсталляции.
51. Сервисные комплекты для аппаратов.
52. Мешок тестовый (тестовое легкое).
53. Диски с программным обеспечением.
II. Место производства:
1. 8расе1аЪз НеаИЬсаге, Об., 1 НагЕогбе Соиг1,1оЬп Та1е Коаб, НегОогб, НегЛогсЕЫге, 
8С13 7К\У, Ш йеб Клп§бош.
2. 8расе1аЬ§ НеаИЬсаге, 1пс., 35301 8Е СеШег 81 8поциа1гше, XV А 98065, Ы8А.
3. 8расе1аЬ§ НеаИЬсаге МесИса1 Ецшршеп! (8игЬои) Со., Ыб., Вш1с1ш§ 30, ХУе$1 XV т § , 
СЬиап§ Той 1пби§1па1 8циаге, Уап§ Хлап Коаб, 8игЬои 1пс1и$1па1 Рагк, 215122 8игЬои, 
Реор1е’з КериЬНс о! СЫпа.
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